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DIPARTIMENTO RISORSE AZIENDALI
AREA TECNICO MANUTENTIVA
Tel: 0824/57518 -Fax: 0824/57519
e-mail: serviziotecnico@ao-rummo.it
PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE NUOVA AREA RISONANZA MAGNETICA
 CHIARIMENTI N°1
 DOMANDA

1. Nel disciplinare di gara (a pag. 13) è riportata la seguente dicitura "Relazione di proposta degli elementi migliorativi, del progetto posto a base di gara. Le proposte di varianti migliorative devono essere descritte separatamente e ordinatamente con una relazione di non più di 6 cartelle per proposta compreso eventuali certificazioni schemi e diagrammi (cartella = foglio formato A4)".

Pertanto si chiede se la relazione (per ogni proposta), redatta su 6 fogli, può essere stampata in fronte/retro per un totale di 12 facciate?






RISPOSTA
La Relazione della  proposta degli elementi migliorativi deve essere di non più di 6 facciate singole, incluse eventuali certificazioni.    






 DOMANDA
2.Nel disciplinare di gara non è riportato il numero delle pagine di cui deve essere composta la Relazione dell'elemento di valutazione "Implementazione della sicurezza cantiere"; pertanto non vi è un limite massimo da rispettare?
RISPOSTA
Non vi è limite massimo del numero di pagine della Relazione dell'elemento di valutazione "Implementazione della sicurezza cantiere".
 DOMANDA
Le copertine sono escluse dal calcolo delle pagine delle relazioni o sono comprese nel numero complessivo delle cartelle?

RISPOSTA
Si  le copertine sono escluse dal calcolo delle pagine delle relazioni.












     firmato

         Il Dirigente

                                                           Arch. Filippo SERINO                                                               


