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Criterio Descrizione parametro

Descrivere con 
indicazione di dove 
reperire 
l'informazione a 
cura del 
concorrente

Criterio
Tabellare (T)
Discrezionale 
(D)

Punteggio
massimo

(Ppmax, n)
ovvero
 Vk,m

1

Automatismo dell’intero sistema in 
grado di eseguire tutte le operazioni 
relative alla colorazione, al montaggio
e consegna dei vetrini asciugati

D 5

2
Capacità del Software gestionali e 
software di CQI D 5

3
Possibilità di comandi con touch 
screen T

Si =3
No=0

4
Possibilità di integrazione con il siste-
ma gestionale Windopath- Noemalife 
in uso presso il reparto

T
Si =3
No=0

5

Sistemi di sicurezza per la protezione  
dell’operatore ed ergonomia del siste-
ma ossia   Sistema chiuso con mimino
impatto ambientale esente dal rilascio 
di sostanze tossiche a garanzia della 
salute e ambiente di lavoro 

D 5

6

Possibilità di programmazione da par-
te dell’operatore con monitoraggio del
processo e dei reattivi, colorazione a 
ciclo continuo senza interruzione del 
ciclo

D 5

7

Possibilità di gestione di differenti 
protocolli in simultanea con possibili-
tà di funzionamento in assenza 
dell’operatore, anche con programma-
zione differita e notturna;

D 5

8 Possibilità di programmare la T Si =3
No=0
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sostituzione delle taniche precaricate;

9
Strumentazione che consenti di utiliz-
zare cestelli/rack/vassoi e reattivi non 
esclusivi

D 4

10
Caratteristiche innovative e/o di pre-
gio non ricomprese nei punti prece-
denti

D 3

Criterio
2.    Montavetrini  automatico  in
blocco con il coloratore

Descrivere con 
indicazione di dove 
reperire 
l'informazione a 
cura del 
concorrente

Criterio
Tabellare (T)
Discrezionale 
(D)

Punteggio
massimo

(Ppmax, n)
ovvero
 Vk,m

11
Capacità  operativa  con sistema di
carico in continuo

T Si =3
No=0

12 Riconoscimento del vetrino rotto
T Si =3

No=0

13
Sistema di controllo e dispositivi di al-
larme

D 4

14
Sistemi di abbattimento dei vapori
per la     protezione dell’ambiente
di lavoro e degli operatori

D 4

Criterio 3.  Consumabili Descrivere con 
indicazione di dove
reperire 
l'informazione a 
cura del 
concorrente

Criterio
Tabellare (T)
Discrezionale 
(D)

Punteggio
massimo

(Ppmax, n)
ovvero
 Vk,m

15 Qualità  dei  consumabili  con
particolare riguardo ai coloranti

D 10

16 Caratteristiche innovative e/o di pre- D 5
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gio non ricomprese nei punti prece-
denti

Totale massimo punteggio tecnico 70

L'operatore economico (Timbro e Firma del rappresentante ) per accettazione

Il Consulente Tecnico dell' U.O. Ingegneria Clinica: Ing. Gianpaolo Catalano

Il Responsabile Anatomia ed istologia Patologica: Dr. Giovanni Melillo


