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 AZIENDA OSPEDALIERA
“SAN PIO” - BENEVENTO
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

DEA di II Livello
Chiarimenti mail del 10/03/2025

Procedura per la fornitura di letti elettrificati per degenza ospedaliera e di letti elettrificati bilancia per varie UU.OO. dell’A.O.R.N. San Pio di Benevento - Lotto 1: Letti Medici per Degenza

Domanda:
“Nel caso di fornitura di pulsantiera operatore supervisore non integrata nella pedaliera è necessario fornire cassetto contenitore per la pulsantiera medesima.”

 Si chiede conferma che per la descrizione evidenziata si intende un vassoio sotto piano lato piedi in grado di contenere la pulsantiera operatore supervisor quando non utilizzata.

 Cordiali saluti
Risposta:
Si conferma che la fornitura di un vassoio sotto piano lato piedi in grado di contenere la pulsantiera operatore supervisor quando non utilizzata, assolve al requisito minimo.
Il Direttore Dipartimento Emergenza ed Accettazione, Dott. Gennaro Maurizio Buonanno
Il Dirigente Responsabile U.O.S. Ingegneria Clinica, Ing. Gianpaolo Catalano


